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摘 要:为了加快我国核心电子器件的国产化进程,需要对国产核心电子器件

的先进性和可靠性进行验证和评估,以推动国产核心电子器件在电子信息装备

中的工程应用。首先分析了开展机载红外探测器在线监测和健康管理所需要的

关键技术需求,梳理了国产红外探测器的敏感参数和故障模式,最终确定了机

载红外探测器进行在线监测和健康管理的关键技术,并且对机载装备在线监测

和健康管理系统未来的发展趋势进行了展望。通过对目前机载红外探测器在线

监测和健康管理关键技术研究的梳理,为后续机载红外探测器在线监测和健康

管理系统的设计、开发与研制做好铺垫。
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Abstract:InordertospeedupthelocalizationprocessofChina'scoreelectronicdevices,itisnecessaryto
verifyandevaluatetheadvancementandreliabilityofdomesticcoreelectronicdevicestopromotetheengineer-
ingapplicationofdomesticcoreelectronicdevicesinelectronicinformationequipments.Firstly,thekeytechni-
calrequirementsforon-linemonitoringandhealthmanagementofairborneinfrareddetectorsareanalyzed,and
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0 引言

随着核心电子器件自主可控要求的日益推

进,国产红外探测器在机载光电系统中应用的

性能状况、健康状况是保证机载光电系统可靠

性的关键。其所建立的国产红外探测器故障预

测和健康管理数据库是机载光电系统实现精确

目标搜索和稳定跟踪的基础。因此,国产红外

探测器的发展是影响机载光电系统未来发展的

关键之一。
针对国产红外探测器研制过程中在线监测与

健康管理面临的核心器件敏感参数不明确、故障

预测与健康管理关键技术缺乏、系统实施困难等

问题,需要以国产红外探测器中应用的核心器件

为研究对象,开展核心器件失效模式分析与敏感

参数选取、在线监测与健康管理关键技术等研

究,形成红外探测器核心器件的在线监测与健康

管理系统方法论,实现故障预测与健康管理技术

在国产红外探测器核心器件上的应用。

1 健康管理的必要性

传统的售后维护和定期维护已无法满足当

前机载设备的需求,故障预测与健康管理应运

而生。该维护方法是基于对机载设备故障机制

的综合研究,通过实时或离线健康监测,预先

分析和判断故障位置和故障时间,从而消除故

障。健康管理领域的故障预测可以实现复杂系

统在线测试和健康监测功能的进一步扩展。因

此,机载红外探测器运用健康管理,以确保其

可靠性、安全性和任务成功。在此基础上,它

最大限度地减少了维护资源和成本投入,实现

了状态的维护和自主保护。同时,基于故障预

测与健康管理方法的成功应用对于减少甚至消

除重大设备事故的发生具有重要意义,它也是

对现有装备保障系统体制改革的激励和推动。
将健康管理技术应用于国产机载红外探测

器中,可以大幅度提升国产红外探测器维修的

及时性和准确性,避免了故障程度加大导致的

停机维修风险,可在故障发生初期及时进行故

障定位,并进行维修处理。

2 故障模式和机理分析

国产红外探测器包括焦平面阵列、读出电

路、微型杜瓦和制冷机几个部件。一般情况

下,在焦平面组件任务应用中,导致组件失效

的关键因素及原因如下:一是制冷机的磨损或

污染失效,导致的应力为长期工作磨损及环境

温度;二是混成芯片铟柱互连疲劳、冷头粘接

疲劳,导致的应力为组件开关时的温度冲击;
三是对于不带拔塞的杜瓦,缓慢放气是导致真

空度下降的主要原因。表1列出了红外焦平面

的失效模式及机理信息。

  针对以上故障体现到实际应用中的现象,因

此,国产红外探测器的故障预测指标包括噪声等

效温差、信噪比、盲元率、非均匀性、响应率、
探测率、焦面温度、芯片温度和底板温度等。

3 健康管理的关键技术

3.1 信号分析与特征提取技术

信号分析与特征提取主要将所采集的各参

数分为两组,除工作时间参数,其他信息首先

需要进行数据预处理,包括时间历程数据采集

过程中由于软硬件、传感器异常所造成的数据

野值、数据包丢失等问题,进行相应的野值剔

除、数据平滑和插值拟合,便于后续的特征提

取和数据转换,从而综合工作时间参数信息和

提取预处理后数据的特征信息,通过不同的方

法提取特征。完成上述操作后,对所有信息进

行变换和转换,获得标准时域、频域和时频域

数据,传送至数据仓库(见图1)。

  信号分析将数据采集活动获取的关键参数

信息、环境参数信息、资源状态信息、工作时

间信息和工作负载信息分为两组,关键参数信

息、环境参数信息和资源状态信息和工作负载

信息为一组,以进行数据预处理,主要进行剔

除异常数据点、填补缺失数据、数据平滑处理

等操作,便于后续的特征提取和数据转换及标

准化。然后,综合工作时间信息,进行时频域

信息的提取。最后,对完成预处理和特征提取

的信息进行格式转换,获得标准格式的输出数

据,传送至数据仓库。
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表1红外焦平面的失效模式及机理信息表

部件

名称

寿命

阶段
失效模式 失效机理 对应的试验应力

真空

杜瓦

混成

芯片

冷头

粘接

贮存

运输

工作

贮存

运输

工作

贮存

运输

工作

泄漏

材料放气

机械磨损(泄漏)
机械毁坏

泄漏

--
材料放气

像元退化

无

互连失效

粘接老化

粘接断裂

粘接断裂

粘接疲劳

密封不良、裂缝

放气导致真空下降

密封不良、裂缝

裂缝

密封不良、裂缝

--
放气导致真空下降

MCT材料退化

无

铟柱互连疲劳

粘接胶老化

粘接胶强度弱

粘接胶强度弱

粘接胶疲劳

温度循环

高温

振动和冲击的强度、持续时间

振动和冲击的强度、持续时间

温度循环

振动和冲击的强度

高温

高温

无

工作温度循环次数

高温

振动和冲击的强度、持续时间

振动和冲击的强度、持续时间

工作温度循环次数

图1信号分析与特征提取流程图

3.2 状态评估技术

状态评估是体现红外焦平面探测器健康状

态的参数,或直接从性能变量中选择表征红外

探测器健康状况的参数,并确定相应的故障阈

值或退化模式的判断条件,从而实现红外探测

器的健康评估。目前的状态评估方法一般可分

为以下两类:
(1)基于层次分析法的红外探测器组件健

康评估,即根据相邻层级之间的组成关系,可

研究通过层次分析法进行健康评估,即利用下

一级(如模块级)的健康评估结果对上一级(如

分系统级)的健康状态进行评估。
红外探测器由多个模块组成,自然形成了

一种组件/模块二级结构。层次分析过程是根

据整体目标的子客观评价标准和具体的备选方

案,将决策问题分解为不同的层次结构。然

后,使用求解判断矩阵的特征向量方法获得每

个级别的元素,某个元素的优先级是最后加权

和方法的权重。总目标的最终权重是最终目标

的最终权重[1]。
(2)基于马氏距离法的红外焦平面/制冷机

模块健康评估,即当给定模块的一组基准健康
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数据和一组新测试数据后,通过新的测试评估

数据与基准健康数据比较,采用马氏距离算法

判定红外焦平面/制冷机模块的健康状态是否

发生变化。该算法适用于具有多维数据的红外

探测器健康评估。

3.3 故障诊断技术

故障诊断是根据故障现象开展故障的监测

和隔离,主要运用专家知识对监测到的异常进

行推理分析,从而得出故障定位结论。目前,
采用的故障诊断方法一般可以分为以下两类:

(1)基于支持向量机的故障诊断技术和基

于规则的故障诊断,即根据多组基准故障数据

和一组测试的故障数据,通过测试的故障数据

与基准故障数据比较,判定该测试的故障数据

属于哪一类故障数据。
(2)基于规则的故障诊断,即采用产生式

对知识进行表达,并在此基础上构建基于规则

的知识库,包括宽度优先搜索方法、深度优先

搜索方法和启发式搜索方法。

图2支持向量机算法思想

图2中,圆点和方形点表示两种类型的样

本,实线是分类线,两条虚线是最接近分类线

并与分类线平行的线。它们之间的距离称为分

类间隔。所谓的最优分类线是要求分类线不仅

要正确地分离两个类别(训练错误率为0),而

且要使分类间隔最大化[2]。
给定红外探测器的两组基准故障数据和一

组测试的故障数据,通过比较测试的故障数据

与基准故障数据,判定该测试的故障数据属于

哪一类故障数据。具体而言,根据给定的训练

故障数据样本集合{(xi,yi),…(xl,yl)},xi∈

Rn是输入向量,yi∈{1,-1}是输出,yi=1表

示第一类故障,yi=-1表示第二类故障,i=
1,2,3,…,L,l。寻找Rn上的一个函数g(x),
根据判别函数f(x)=sgn{g(x)}推断任一输入

x相对应的y值。数据特点是,xi∈Rn,y的

取值范围为两个:1和-1。将l个数据样本组

成的训练样本集合分成两类故障数据,同时判

定测试的故障数据属于哪一类故障。

3.4 故障预测技术

监测和提取红外探测器测试、试验过程中

的监测参数退化数据,结合实际工程应用中的

可靠性数据,采用适当的数据特征挖掘技术方

法,建立监测参数退化与红外探测器故障间的

关系,构建红外探测器核心器件的故障预测模

型。机载红外探测器健康管理系统中采用时间

序列求和自回归滑动平均模型(Autoregressive
IntegratedMovingAverageModel,ARIMA)模型

和灰色模型两种算法开展故障预测建模研究。

3.4.1 基于时间序列ARIMA模型的故障预

测技术

根据红外探测器的性能退化数据x1、x2、
…、xn,采用ARIMA模型对红外探测器参数的

变化趋势进行建模(见图3),并根据失效阈值进

行预测。

3.4.2 基于灰色模型的故障预测技术

灰色模型主要用于预测模型的性能参数,
灰色模型理论在电子系统健康预测中具有广泛

的应用。该理论有两个关键点:第一,电子系

统健康状态可以用一个常微分方程进行描述;
第二,该模型的参数未知,需要估计,故称为

灰色模型。因此,先利用系统量测数据对未知

参数进行估计,再根据估计的结果对系统状态

进行预测。
具体而言,根据系统量测数据{x(0)(i),i=

1,2,…,n}然后通过累加变换得到数据{x(1)(k)
=∑ki=1{x(0)(i),k=1,2,…,n}并假定这些数据

{x(1)(k),k=1,2,…,n}是从以下模型采集得

到:

dx(1)

dt +ax(1)=b (1)
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图3ARIMA模型建模框图

式中,模型参数a、b未知。需要考虑的是预测

系统状态{̂x(0)(n+k),k=1,2,…,p}。
一阶的、单变量的灰色模型(简记为GM

(1,1))灰色建模的主要步骤如下:
(1)对原始数据进行累加变换,降低随机

噪声的影响。
(2)估计未知参数,建立灰色模型。

(3)求解常微分方程dx
(1)

dt +ax(1)=b。

(4)利用灰色模型,对健康状态进行预测。
(5)误差精度分析。

4 展望

在线监测和健康管理技术是确保国产红外

探测器在机载环境下正常工作的前提。国产红

 

外探测器在进行健康管理后,能够大大减少红

外探测器整个寿命周期的运行成本,降低工作

时发生故障所带来的风险,从而有效提高机载

装备的作战性能以及任务成功率。虽然当前国

产红外探测器的在线监测和健康管理技术仍处

于理论研究阶段,但机载环境下在线监测和健

康管理技术已成为我国未来机载装备发展的必

然趋势,原因如下:(1)对于机载应用,振

动、冲击、温度、湿度、电磁等环境参数对国

产红外探测器健康工作的影响较大,运用在线

监测和健康管理技术,能够实现对国产红外

探测器的性能状况、健康状况的有效分析、
预测,从而保证国产红外探测器时刻保持最

佳工作状态,为机载装备的功能实现提供有

力支撑。(2)随着国内经济和市场的发展变

化,核心技术的国产化显得尤为重要。因此

发展国产红外探测器的在线监测和健康管理

技术有利于加快我国机载装备全面自主可控

的步伐。在线监测和健康管理技术已成为二

十一世纪红外探测的热门研究课题,它是提

高系统可维修性的主要途径,在机载上应用

该技术对提高大中型预警机系统的故障预测

与故障定位能力具有广阔的应用前景及重要

的应用价值。
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