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背面直接取样结构电光取样的空间分辨率 
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摘要 舟帮了电光取样系统空间分辨率的剥量原理和方法，实验结果表明，建立的电光取样仪的空间分辨室为3 m． 
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Abstract The principle and method for measuring the spatial resolution of electrooptic sampbng systems,were in 

troduced According to the experimental results，the spatial resolution of the electrooptic samp][ng instrument es 

tablished by the authors is 3／am 
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引言 

电光取样技术是时序变换取样技术和超短光脉 

冲技术相结台而产生的高新技术，联结它们的纽带 

是线性电光效应l1]．在这种高新技术中，光脉冲直接 

做为电光介质中的取样门，它是以电光取样门和待 

测电路之间的电场耦台为基础，所以不从电路中取 

出电荷就可以对高速集成电路内部迅变电信号进行 

检测．由于高速集成电路芯片上器件密度大，探测光 

斑必须足够小，才能避免电光串音，进行有效探测． 

所谓电光串音是指芯片内不同点的不同电信号同时 

被探测光斑照射，结果电光取样测得的信号是不同点 

的不同电信号叠加的结果．下面就我们建立的背面直 

接取样结构的电光取样仪的空间分辨率进行讨论． 

1 空间分辨率的定义 

对 GaAs和InP材料做衬底的高速集成电路， 
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由于衬底材料是电光晶体t并且电光取样和制造集 

成电路所需的晶向恰好一致，所以可采用背面探测 

方式，进行纵向直接取样 ．因为聚焦光斑直接照 

在待测点上 ，聚焦光斑的大小决定了空间分辨率． 

空间分辨率定义为光斑的半极大全宽度(FwHM) 

的直 ，记为 D～，也称为半功率或半辐照度直 

径 ． 

我们选用的取样光脉冲源是 V型沟结构的半 

导体激光器．从近场图和远场图的观测，都可以认为 

它是 TEM。。基横模振荡，从而光束空间分布是高斯 

型的．设相对辐照度为 _”时，半径为 Ⅳ 的光束其 

总功率为 P。，辐照度的测量从光束中心开始，并垂 

直于传播方向z进行．这样，在直角坐标系中辐照 

度分布』( ， )可表示为 

l(x,y 一 唧[一 ：．⋯ 
根据 D 和 w。的定义．利用式(1)可证明．D 和 

*The project suppolted by the Nationa【NaturaI Science F州tudation 

of China(No．6g676025) 

Receiwd 2000 O】 11一revised 2000 06 04 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

lI! 20 fUI 2 l!Il 
2001 'f' 4 Jl 

tr: 7~ -"'i ~ -* lIt $: m. Vol. 20. :"Jo. 2 
Ay nl.20Dl I. Infrared Millim. Waves 

I M ~~i 1 t tat I ~ .I~ 
IW*~.~~I •••• ~~~.OO.~~~ ••. 

W*~.li;!ilIK. w* .¥ow. 130023) 

II!J! fr i1J T ~ tlR "I >\!;t 2 i'l <)-lIf $- II? ;fl •. '" ~ ic., it. #1;) !1;1!H'PA ... eft ~1 <I'. t IR #- i< l'::i' I~ +IJ>I '" '1 :<,nm. 
'1i.iiJ O21~ il-lif 4<. 'l'.1tlR #-.?Ii JI1( <)-1\<. 

SPATIAL RESOLUTION OF ELECTROOPTIC 
SAMPLING WITH BACK-DIRECT 

SAMPLING STRUCTURE' 

JIA Gang CHEN Zhan-Guo CAO Jie YI Mao-Bin SUN Wei GAO Ding-San 
(Department of Electronic EnginE't:ring. ltlm University. 

NaTtonal Integrated Optoelt:ctron[cs Key Laboratory. Jilin UniverslTY Region. 

Changchun. Jam 130023. China) 

Abstt'act The princlple and method for measuring tht: spatial resolution of el£,(twoptic !-amplmg ",ystE'ms were in

troduced. According to the experimental result .... the spatial re~olunon of the electrooptlc ... amplmg instrument es

tablished by the authors is 3,um. 

Key words spatial re:o;olution, electrooptic samplmg. GauSS-tan dtstnbutton. 

sl~ 

*~.~a*.~~~ •• ~a* ••• ~. 
~a* •• ~.~~~ •• tt*.~.~~~m~ 
.~tt**!i!l!ill[ll. tE:i3f*i!lIi.a* rp. ~M;1iP lUJ; 
• ~**k.rp~.~n.~.~**.~n~M 
~*.z~~*.m~~ ••. ~~~~*.~. 
~*ffl~~~~.~~~~.~Will~~m%~fi 

~OO. III T.J!~!ilt~Jm;[t It .tfHtlttfje .l*ll!tl~ 
m&:·~,@ $/J\, :tnUU,~**if ,~1Tfl~:I5tl.il!tl. 

M.~**if •• ;[t~~~~4~~~~m%~~ 
:jff:l5tl.ru*m!!ll~. ~* **.~l!!Hl}.tt3m~.~IEl,1':\ 

~~~~.%~.~~*.TOO •• n.~~.oo. 
it.~ t,'i tIJ i¥J **. ~ N. tt3 ~ fHJ jHlf' * i:!t iT 1.t *: . 

mTH.MM.**.~·*ft*~.~~ •• ~ 
~~.~~tt3.~~M-~.~~~*~.OO:l5tl.ru 

1nt.i:!tiTm~.fll'.W" tll~~~*m.fll'~ 

tEM.~.t .•• *m~*1\~~T~fHJ~ ••. 
~ fHJ jTm¥li' 3t..1i *mtt3 '/'-**3':~tf C FWHM) 

~ .1'2[2], i.e ~ D",. ill f$ ~ '/'-:9J $M4'm!!ll It • 
1'2. 

1 ~ fB] * m liH19:iE S( 

~ GaAs .1nP tH-'I.HIIiOtt3.J!~~* •. 
• 000< ~ !i!(ft.'l'1>.l!: I !.Ii % '·"760" "IUI'iIi § 

!/l!'HUJ S J!II 211"0-01-1 I. 1J&lllil'<<'J 8 J!II 2',00-06-04 

.n.ffl~.~*.~ •• V.~t,'itIJtt3'/'
-'iHf<Ili:*H. ~:ili.OO.Jij;.OO ~w.ru . u~,~ R~ 
~. TEM,,".~:f1il;~l%, ~ji'jj**~I'iijjT1ij •• Wi 
.~.il!:.~i;IL~~tf~e-'a1.,/,-1'2~ W, ~**Jt 
,~.J1J11'jg p,.m JIll 1ttt3~t ~:J't* rp 'Li*1to. jt.¥ 

J'.[ T It l'ili 1J ~ z i!t iT. M ~ . tE lUlL'/'. 1;1' * rp *IB~ 
tfjT1ii ]c..r,yljjJ'iUf;J,J 

<I) 

'0- The project supported by the NatlOn3l ::-.JatuT;'I I 'SClenCl:" F. ,'lrldCitlOll 

of Chma rNo. 6%76025) 

Rf:'(e]ved 10f'iO-Ol~ 11.revlsed 20fiO-f15-04 

http://www.cqvip.com


124 红 外 与 毫 米 波 学 报 2O卷 

。 的关系为 

Do 5= 1．1 774W 。． (2) 

2 光斑尺寸的测量原理 

我们采用的方法是通过缓慢插入光束一个刀口 

后的光功率来确定光斑的大小啪．刀口挡住了 

的所有点，未被刀口挡住而通过其旁的功率P由下 

式给 出： 

P一 d=乎叫鲁 I 
(3) 

式(3)中a是插入光束刀口的深度．所以，从插进高 

斯光束的刀口旁通过的光，其积分功率由余误差函 

数给出．式(1)可以化成熟知的归一化高斯分布公式 

1．O0 

0．75 

0．50 

0．25 

0．00 
} ＼ 

％ 0 巩 

(b) 

图 1 归一化高斯分布和余误差函数曲线图 

c矗)归一化高斯分布 

(b)相对功率与刀口位置关系 
Fig．1 Curves of normalized Gaussian distribution 

and complementary error function 

(a)normalized GaussJan distribution 

(b)relative power w．position of edge 

自聚焦透镜 

=  ex ． ㈨ 
式(4)中a是数理统计中常用的标准偏差 ，与 。的 

关系为 W。一2 ．类似地，式(3)可写为 

一 号 (— ． ㈣ 

图 1为归一化的高斯分布式(4)和余误差函数 

式 (5)的曲线图．从图 1中可见，相对积分功率为 

25％和 75 的点分别位于高斯分布曲线极大值两 

侧，这两点间距离等于可几误差 一0．6745~的二 

倍．所以，由实验测得的积分功率与刀12位置的关系 

曲线便可直接得到e 的值．根据上述的讨论容易看 

出，决定空间分辨率的光斑大小D 与 的关系为 

D。 = 1．7456(2e )． (6) 

3 测量系统 

测量系统见图 2．半导体激光器发出的 1．3Hm 

波长的激光束经白聚焦透镜准直后，再用一个 2O倍 

的数值孔径 NA=0．45的显微物镜聚焦．这套光路 

与电光取样仪中的光路一致．经过焦点后光束开始 

发散，再用一个聚焦透镜把所有在刀口旁透过的光 

全部会聚到光功率计的探头上．刀口使用的是一个 

双面刀片，被架在一个微动精度读数可达 0．1 Hm 

的微动台上．微动台是用迈克尔逊干涉仪的微动台 

和一个微动架组合而成．激动台可沿 z方向和垂直 

于 z的方向移动．沿 z方向移动是为了寻找焦点 ， 

可以不读数．沿垂直于z的方向移动是为了测量功 

率与刀口位置的关系曲线，必须读数．设这个方向为 

X方 向． 

4 测量结果 

先把光用刀片全部挡住，然后把刀口逐渐拉出， 

利用光功率计监测透过的光功率随刀口位置的变 

化，测得的曲线如图 3所示．测量过程中有 1．3．uW 

的背景光必须扣除．扣除背景光后，由曲线可得相对 

功率为 25 时刀口的位置为 X。=6．75Hm．相对功 

光电探铡器 

图 2 测量系统示 意图 

Fig．2 Schematic diagram of measurement system 

计 
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图 3 光功率随刀口位置变化的实验曲线 

Fig．3 Measured curve of luminous power 

∞．po sition 0f edge 

率为 75 时刀口的位置X 一8．50／~m．由此可知 

2ep— X2一 X I一 1．75~tm， 

于是得半功率光斑直径为 

5= (1．7456× 1．75)~Lm 一 3．05 m， 

所以我们的电光取样仪的空间分辨率可以确定为 

3urn． 

同时，在使用电光取样仪进行集成电路芯片内 

部点测量时，通过红外摄像监视器观察，当光斑被移 

到 5urn的金属电极条背面时，光斑全部挡住．这说 

明光斑直径小于 5urn． 

5 结果讨论 

显微物镜由于夫琅和费圆孔衍射限制焦点的大 

小，所能达到的最小半功率直径为 

d̈ = —J l -- NA2
， (7) 

式(7)中 为波长．我们所用的波长 =1．3 m，显微 

物镜的NA=0．45，所以衍射极限半功率直径d 一 

1．29／tm．可见，我们的测量结果没有达到这个极限 

值．这里的显微物镜是为可见光设计的．所以如果针 

对波长 1．3／tin重新设计镜头，对整个光路精心设计 

和调整，空间分辨率会进一步提高． 

通过光斑大小的测量和实验观察，可以确定我 

们建立的电光取样仪的空间分辨率为 3／tin． 
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